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 O radiofármaco 18FDG é o mais utilizado em PET, sobretudo no contexto 
oncológico. No entanto, não é um agente específico para a detecção de células 
cancerosas, sendo também utilizado em outras especialidades médicas como a 
neurologia e a cardiologia. Ao longo dos anos houve diversas modificações 
relacionadas à síntese do 18FDG, visando otimização do rendimento e tempo 
de síntese. Inicialmente utilizava-se uma fluoração eletrofílica, onde o 
rendimento não passava de 8%, em 2 horas. O maior avanço na síntese 
ocorreu através da descoberta de uma técnica de substituição nucleofílica, 
utilizando como catalizador o aminopoliéter Kryptofix 222, com rendimento 
superior a 50% e um tempo inferior a 50 minutos, condições que permanecem 
atualmente. O objetivo deste estudo foi comparar diferentes equipamentos 
sintetizadores, o Fastlab® e o Synthera®, responsáveis pela produção do 18FDG 
no RS, quanto a indicadores de produção, tais como rota de síntese, 
rendimentos, tempo de síntese, processo produtivo, bem como os resultados 
do produto final obtidos pelo controle de qualidade, buscando avaliar os pontos 
críticos inerentes ao processo produtivo que podem impactar no rendimento ou 
na qualidade do 18FDG produzido. Os dois equipamentos são semelhantes em 
relação à rota de síntese e processo produtivo, apenas com peculiaridades 
individuais. Ambos demostraram resultados para controle de qualidade dentro 
dos parâmetros especificados. Os resultados em termos de rendimento foram 
18% superiores para o Fastlab®, o qual demostrou também um tempo de 
síntese podendo chegar a 4 minutos mais rápido, o que implica em um menor 
prejuízo de sua concentração radioativa, considerando que o 18FDG tem um 












The radiopharmaceutical 18FDG is the most utilized in PET technique, mainly in 
the oncology field. However, is not a specific compound for cancer cells 
detection, being used in others medical areas like neurology and cardiology. 
During many years there were modifications related to 18FDG synthesis, aiming 
optimization in the yields and time of synthesis. Initially, electrophilic fluorination 
was used with a yield of 8% at maximum, in two hours.  The major improvement 
in the synthesis occurred through the discovery of the nucleophilic substitution 
technique, using the Kryptofix 222 catalyst with a yield more than 50% in less 
than 50 minutes, parameters established nowadays. This study aims to 
compare different synthesizer equipments, such as Fastlab® and Synthera®, 
responsible for the 18FDG production in RS state. It was compared the 
production indicators, such as synthesis pathways, yields, synthesis time, 
productive process, and the results of the developed product obtained by the 
quality control analisys. The critical inherent points of the productive process 
that can impact on yield or in the quality of 18FDG manufactured were also 
evaluated. The two equipment are similar according to the synthesis route and 
productive process, just differentiating in individual characteristics. Both 
demonstrated results for quality control analisys within the specified 
parameters. The results of yield were 18% higher for Fastlab® equipment, with a 
synthesis time 4 minutes faster, meaning a minor impact on its radioactive 











 O 2-desoxi-2-[18F]fluoro-D-glicose (18FDG) é uma substância análoga à 
glicose em que o grupamento hidroxila do carbono 2 é substituído por um 
átomo de flúor radioativo. O 18FDG é o radiofármaco mais usado em PET 
(tomografia por emissão de pósitron) e a sua captação celular reflete o 
metabolismo da glicose que normalmente está aumentado em tumores 
malignos devido à rápida divisão e crescimento celular. Além disso, devido ao 
efeito de Warburg as células cancerosas produzem energia através de uma 
alta taxa de glicólise seguida pela fermentação do ácido láctico e, portanto, um 
maior número de moléculas de glicose são consumidas para produzir energia 
[1]. No entanto, o 18FDG não é um agente específico para a detecção de 
células cancerosas, sendo também muito utilizado em especialidades tais 
como neurologia e cardiologia [2]. Tal como a glicose, o 18FDG é transportado 
para dentro das células através do transportador de glicose GluT1. Uma vez 
dentro da célula, o 18FDG é convertido em 18FDG-6-fosfato pela enzima 
hexoquinase (HK). No entanto, esta molécula não é metabolizada em frutose-6-
fosfato, pela fosfoglicose isomerase, devido à presença do átomo de flúor na 
posição 2, uma vez que a presença do grupo hidroxila nessa posição é 
essencial para o processo (figura 1). Como consequência, o 18FDG-6-fosfato é 
retido nas células com níveis metabólicos elevados. Em tecidos 
metabolicamente ativos como o coração e cérebro, ou em situações 
patológicas como a inflamação e tumores, a captação celular do 18FDG 
apresenta-se aumentada. Por outro lado, o metabolismo da glicose e a 
captação de 18FDG encontram-se diminuídos em casos de isquemia e enfarte 
do miocárdio e de doenças neurodegenerativas. 
 A primeira síntese do 2-desoxi-2-[18F]fluoro-D-glicose (18FDG) para 
estudo em humanos teve lugar em 1976, em resultado de uma colaboração 
entre cientistas do National Institutes of Health, da Universidade da 
Pensilvânia, e Brookhaven National Laboratory, que tinha começado três anos 
antes. Esta síntese foi realizada através de uma fluoração eletrofílica, conforme 
a Figura 2, onde a síntese envolveu a adição de flúor radioativo na forma 
gasosa (18F[F2]) à dupla ligação do 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal [3], que foi o 




produzia-se uma mistura na proporção 3:1 de derivados de difluoro-glicose e 
difluoro-manose (Figura 3). O derivado de difluoro-glicose foi separado e 
hidrolisado com ácido clorídrico para formar 2-[18F]fluoro-2-desoxiglicose 
(Figura 3), obtendo um rendimento de apenas 8% e um tempo de síntese de 2 
horas [4].  
 Com o decorrer dos anos foram realizadas algumas melhorias para 
fluoração eletrofílica descrita acima. Uma das modificações mais úteis foi a 
utilização de reagentes radiofluorados eletrofílicos menos reativos, em 
substituição ao 18F-F2 representado na figura 3, tais como 
18F-hipofluoreto de 
acetila (18F-CH3CO2F), que permitiu obter o 
18FDG em rendimentos superiores 
e melhorar a estereosseletividade [5]. No entanto, o principal limitante desta 
radiofluoração electrofílica era que apenas 50% dos átomos de 18F eram 
incorporados nos precursores não radioativos e a atividade específica do 
18FDG, ou de outros radiofármacos preparados utilizando flúor eletrofílico, era 
afetada pela necessidade de usar flúor não radioativo como arrastador.  
 O maior avanço na síntese do 18FDG foi relatado em 1986 quando foi 
desenvolvida uma técnica de substituição nucleofílica, utilizando como 
catalizador o aminopoliéter Kryptofix 222 (C18H36N2O6), que juntamente com 
acetonitrila, água e carbonato de potássio compõem a solução de Cryptand, 
apresentando um rendimento de síntese superior a 50% e um tempo de síntese 
inferior a 50 minutos [6]. 
 A Figura 4 representa a síntese de 18FDG que utiliza a substituição 
nucleofílica, onde o íon 18F é o nucleófilo. O precursor utilizado é o triflato de 
manose no qual as posições dos carbonos 1,3,4,6 estão protegidas por 
grupamentos acetila, e o triflato é o grupo de saída no carbono 2. Utilizando o 
Kryptofix 222 como catalizador e acetonitrila como solvente o íon 18F aproxima-
se do triflato de manose na posição do carbono 2, enquanto o grupamento 
triflato deixa a manose para formar o 18F-FDG [7].  O passo final da síntese é a 
remoção dos grupos protetores de acetila nos carbonos 1,3,4,6. Isto pode ser 
realizado utilizando-se ácido clorídrico (hidrólise ácida) ou hidróxido de sódio 
(hidrólise básica), porém existem estudos que comprovam que a hidrólise 
básica apresenta melhores rendimentos em um menor tempo de hidrólise, 




efetuada com uma série de colunas de troca iônica, fase reversa (C-18) e 
coluna de alumina [7]. 
 Atualmente, vários são os equipamentos utilizados na síntese do 18FDG, 
dentre eles podemos destacar os equipamentos Fastlab®, produzido pela 
empresa General Electric (GE) Healthcare; o Synthera®, da IBA Molecular; e o 
Explora FDG®, da Siemens; que são os fabricantes dos equipamentos 
disponíveis no Brasil. De acordo com a Figura 5, que demonstra a distribuição 
destes equipamentos sintetizadores no Brasil, podemos verificar claramente a 
prevalência dos equipamentos fabricados pela GE Healthcare, que 
representam aproximadamente 64% do total, seguida pelos equipamentos da 
IBA Molecular, com cerca de 21% do total de sintetizadores disponíveis no 
Brasil.  
 Atualmente, no estado do Rio Grande do Sul, existem dois modelos 
destes equipamentos em operação, o Synthera® (IBA Molecular) e o Fastlab® 
(GE  Healthcare). O objetivo deste estudo é comparar, através de uma análise 
dos indicadores de produção e controle de qualidade do 18FDG, as diferenças 
entre as sínteses realizadas por ambos equipamentos quanto aos parâmetros 
de rota de síntese, rendimento do processo, tempo de produção, e 
características de pureza do produto obtido. A partir da análise dos dados, 
pretende-se avaliar os pontos críticos provenientes do processo produtivo, 
tentando estabelecer o melhor equipamento, as condições ideais de operação, 
onde se consiga obter os melhores rendimentos, no menor tempo, e sem 
comprometer a qualidade do produto final. 
 
MATERIAIS E METODOS 
 
Amostras analisadas 
 Foi realizado um estudo comparativo entre os dois equipamentos 
utilizados para sintetizar o 18FDG em escala industrial no estado do Rio Grande 
do Sul, o Synthera® (IBA Molecular) e o Fastlab® (GE), onde foram avaliados 
um total de 505 lotes produzidos no equipamento Synthera®, e 78 lotes 





 Os parâmetros analisados foram a rota de síntese realizada nestes 
diferentes equipamentos, o rendimento do produto obtido, o tempo de síntese e 
os resultados obtidos no controle de qualidade, tais como pureza e 
identificação radioativa, pureza e identificação radionuclídica, pureza química, 
pH, teste de esterilidade e teste para endotoxinas. A análise do controle de 
qualidade foi realizado com base nos parâmetros preconizados por dois 
compêndios oficias, a Farmacopeia Americana (USP) e a Farmacopeia 
Europeia.  
 
Descrição dos Equipamentos avaliados  
 
 O equipamento Synthera® (figura 6), fabricado pela IBA Molecular, é um 
sintetizador multiuso totalmente automatizado, composto por um sistema auto-
ejetável para o Kit IFP™ (Integrated Fluidic Processor), sensores de radiação, 
temperatura e pressão, e sistema de aquecimento até 175 ºC, com refrigeração 
a ar. Segundo informações do fabricante esse equipamento tem uma 
capacidade de alcançar rendimentos em torno de 60%, mantendo uma pureza 
radioquímica acima de 95%, o que o torna um equipamento seguro, eficaz, 
com consistências de qualidade, e compatível com as Boas Praticas de 
Fabricação (BPF) [9].  
 Ele é composto por um Kit IFP™ (figura 7), em um sistema descartável, 
com armação de plástico, onde através de montagem manual é constituído de 
4 frascos de reagentes, com uma trava de proteção para as agulhas, um frasco 
reator, 2 suportes de colunas, sendo um para a coluna QMA (Quaternary 
ammonium anion exchange) Sep-Pak e outro para as colunas de purificação 
acopladas. A figura 7 ilustra o Kit IFP™ devidamente montado com suas 
respectivas colunas e reagentes. O conjunto de reagentes, com seus 
respectivos certificados de análises, consumíveis auxiliares, tais como cartucho 
QMA, filtros, colunas de purificação, seringas, agulhas e o próprio Kit IFP™ [9], 
são todos fornecidos separadamente pela ABX (Advanced Biochemical 
Compounds). 
 O equipamento Fastlab® (figura 8), fabricado pela GE Healthcare, é um 
sintetizador que possui uma caixa de síntese automatizada e um sistema 




percurso fluido para a síntese de 18FDG, carregados com todos os reagentes, 
colunas e filtros necessários para o processo. Nas conexões para o 
fornecimento de gás (vácuo e nitrogênio) entre o cassete e o equipamento 
incluem o uso de filtros estéreis de 0,22 micrômetros fornecidos com o pacote 
do cassete. Os filtros são instalados entre o ponto de conexão do equipamento 
e a linha de fornecimento de gás do cassete. O equipamento é todo 
automatizado, com uma detalhada coleta de dados, reduzindo a necessidade 
de documentação, além de conter sensores embutidos para monitoramento 
dos processos de operação e síntese. 
 O cassete é substituído a cada corrida garantindo um funcionamento 
limpo e reprodutível durante toda produção de 18FDG. O cassete inclui um 
frasco reator, duas seringas de 6 ml, uma seringa de 1 ml, ligações para fluidos 
de entrada e de saída, os frascos de reagentes e colunas de fase sólida, 
conforme ilustradop na figura 9. O pacote do cassete pode ser fornecido 
exclusivamente pela GE Healthcare, que inclui o cassete e componentes 
adicionais de uso único. Segundo informações do fabricante, trata-se de um 
equipamento de alta reprodutibilidade e excelente desempenho, alcançando 
rendimentos não corrigidos de 74%, sendo 85% de rendimento corrigido, 
independentes da atividade inicial de 18FDG, sendo testado até 19Ci de 
atividade inicial, mantendo uma pureza radioquímica acima de 95% e sendo 
compatível com as Boas Praticas de Fabricação [10]. 
 
Descrição do Processo produtivo 18FDG 
 Em ambos equipamentos, o Fluoreto-18F é produzido através da reação 
do 18O(p, n)18F com água enriquecida (REM) no cíclotron, onde posteriormente 
é transferido para o sintetizador através de linhas de transferências. 
 
Equipamento Synthera® (IBA Molecular) 
 Durante a rotina de trabalho, no equipamento Synthera®, primeiramente 
é realizada a ativação das colunas de purificação, coluna catiônica SCX, coluna 
de óxido de alumínio Sep-Pak plus B, coluna C18 Sep-Pak, e também da 
coluna de resina aniônica QMA Sep-Pak. Primeiramente, a coluna QMA Sep-
Pak é ativada com 5 mL de bicarbonato de sódio 8,4%, e a coluna C18 Sep-




através das colunas, a fim de remover o excesso de Etanol e Bicarbonato de 
sódio 8,4%, respectivamente. A seguir, todas essas colunas são ativadas com 
25 mL de água pra injetáveis, sendo 5 mL na coluna catiônica SCX, 5 mL na 
coluna de óxido de alumínio Sep-Pak plus B, 5 mL na coluna QMA Sep-Pak e 
mais 10 mL na coluna C18 Sep-Pak. Em seguida, essas colunas são 
submetidas a passagem de ar, para remover o excesso de água. 
 O kit IFP (figura 7) é submetido a uma conferência antes de ser 
montado, onde se verifica se todas as linhas do kit estão devidamente 
conectadas e posicionadas corretamente. Assim, verifica-se a existência de 
conexões e/ou linhas danificadas, a integridade do frasco reator, se o capilar 
verde no interior do frasco reator toca a base do frasco, verifica-se a 
integridade e posiciona-se corretamente as válvulas vermelhas e brancas atrás 
do cartucho, retira-se a trava das agulhas e verifica-se a integridade das 
mesmas, reposiciona-se a trava no kit IFP, e no caso de algum desses itens 
não estar em conformidade o kit  IFP é descartado e realiza-se a conferência 
em um novo kit. Posteriormente então, é feita a montagem do kit IFP, onde são 
inseridas as colunas de purificação, a coluna QMA e todos os reagentes 
envolvidos no processo de síntese, tais como o Cryptand (solução aquosa 
composta por Kryptofix 222, acetonitrila, carbonato de potássio), Triflato de 
manose, Hidróxido de Sódio e Água pra injetáveis (conforme figura 7). Estes 
reagentes também passam por uma conferência quanto a sua aparência e 
volume, conforme tabela 2, onde reagentes que não estiverem em condições 
adequadas não devem ser utilizados na produção. 
 Antes do início da síntese no Synthera®, é realizado um self-test, que é 
um controle de processo realizado para assegurar que o equipamento está em 
condições ideais para a produção, através do teste de diversos parâmetros de 
pressão e temperatura. A impossibilidade de o equipamento atingir os valores 
preconizados em um ou outro passo (step) pode provocar a estagnação do 
teste, ou seja, o sistema não autoriza a passagem para o passo seguinte. 
Nestes casos, é necessário que o operador cancele o teste corrente e dê início 
a um novo teste. Se ainda assim não for possível atingir os parâmetros 
previstos é necessário realizar a troca do kit IFP. O self-test dura em torno de 6 
minutos e necessita de acompanhamento, buscando observar os parâmetros 




de um bom rendimento de síntese. Após a conclusão do self-test, o sistema 
emite um sinal sonoro característico, sinalizando que o sistema está pronto 
para iniciar a síntese. Nesse momento se remove a trava de proteção das 
agulhas do kit IFP, posiciona-se o acrílico da BBS-1-Synthera (local onde o 
módulo de síntese fica armazenado) adequadamente, infla-se os gaskets 
(sistema de vedação mecânica sob compressão, usado para evitar vazamento 
de material radioativo) e fecha-se a porta da Hot cell, capela de fluxo laminar 
blindada que garante um microambiente grau B, conforme preconizado pela 
RDC nº17 de abril de 2010 [11].  
 Depois de finalizada esta preparação do laboratório de produção pode-se 
dar início a síntese do 18FDG, onde, primeiramente, o operador, deve autorizar 
a transferência do F-18 irradiado no ciclotron através do botão 
“AUTORIZAÇÃO TRANSFERÊNCIA” localizado no painel ao lado da BBS1-
Synthera (conforme figura 10). Esta transferência dura em torno de 2 a 4 
minutos. Assim que todo F-18 é transferido do ciclotron para o V-vial (frasco 
que comporta a água enriquecida com o F-18 recebida do ciclotron, conforme 
figura 11) deve ser feito o registro da atividade recebida através de um 
curiômetro, equipamento utilizado para medir a atividade radioativa, dar início a 
síntese, registrando a atividade e a hora exata. Monitora-se o processo de 
transferência, visualizando a diminuição da atividade sinalizada pelo curiômetro 
e o fluxo de F-18 do V-vial para a coluna QMA. A transferência também pode 
ser evidenciada pelo aumento da atividade no Synthera® através da linha verde 
plotada no gráfico da figura 12, que promove o acompanhamento em tempo 
real do andamento da síntese. 
 A síntese do 18FDG pelo equipamento Synthera® é realizada, 
primeiramente, através da extração do íon fluoreto-18F- da mistura aquosa 
proveniente do cíclotron. A fim de remover as impurezas da mistura, realiza-se 
a passagem desta água através de um cartucho contendo 30 mg de resina 
aniônica QMA SepPak (Waters Corp.).  O íon fluoreto-18F- fica retido no 
cartucho enquanto todas as impurezas catiônicas e solúveis em água são 
descartadas junto com a água enriquecida recuperada. O íon 18F- é então 
eluído com o reagente Cryptand, uma solução aquosa de acetonitrila contendo 
carbonato de potássio e Kryptofix 222 (aminopoliéter). Sob fluxo de nitrogênio, 




deixando como resíduo o complexo de fluoreto-18F- com Kryptofix 222.  O 
próximo passo ocorre a uma temperatura de 85 ºC, onde acontece a reação do 
complexo com o triflato de manose, através da saída do grupo 
trifluorometanosulfonil do carbono 2 do triflato de manose e a substituição do 
mesmo pelo íon 18F-, gerando o produto intermediário. Esta substituição 
nucleofílica ocorre via mecanismo SN2. Após, ocorre a hidrólise básica com 
solução de hidróxido de sódio e aquecimento a 50°C, com o auxilio do Heater 
(suporte de aquecimento que comporta o frasco reator, como ilustrado em 
vermelho abaixo do frasco reator na figura 13), para a remoção de todos os 
grupos protetores acetil do produto intermediário, produzindo o 18FDG. A 
seguir, o produto passa pelas colunas de purificação já ativadas e devidamente 
instaladas, onde a primeira contém uma resina de troca catiônica (para 
remover Kryptofix 222 e neutralizar o hidróxido de sódio), e está ligada a coluna 
de óxido de alumínio Sep-Pak Plus B, para absorver fluoreto-18F que não 
reagiu, e por fim, uma coluna C18 Sep-Pak C18, para reter espécies não 
polares, como traços do produto intermediário não hidrolisado. A síntese dura 
em torno de 26 minutos depois de realizada toda a transferência do cíclotron. 
Após passar pelas colunas de purificação o 18FDG é transferido para o 
equipamento de envase, onde é esterilizado através de um filtro de 0,22 µm no 
momento do envase. 
 O acompanhamento dos parâmetros de pressão, radiação e temperatura 
do processo de síntese, bem como  todo o processo em tempo real, pode ser 
feito pelo software do equipamento como demonstram as figuras 12 e 13, 
respectivamente. 
 
Equipamento Fastlab® (GE  Healthcare) 
 
O sintetizador Fastlab®, fabricado pela Ge Healthcare, executa as etapas 
de preparação para o cassete de uso único instalado, antes da entrega do 
fluoreto-18F produzido pelo cíclotron. Estas etapas incluem retirar da 
embalagem o novo cassete, verificar se o mesmo não possui obstruções nas 
linhas e se as válvulas estão bem apertadas e alinhadas, conferir se todo o 
material necessário está disponível (conforme figura 9), se todos os reagentes 




se os êmbolos das seringas estão corretamente ajustados e se o cassete está 
reto. O cassete de ser ajustado usando-se as duas maçanetas laterais 
localizadas nos lados direito e esquerdo do painel frontal do equipamento. 
Quando o cassete é acoplado ao sintetizador, seu código de barras é lido e 
reconhecido e observar-se se aparece a imagem de um código de barras na 
tela do computador. No caso da leitura do código de barras falhar, ele deve ser 
inserido manualmente. Conecta-se o frasco de recuperação da água 
enriquecida ao cassete, coloca-se o frasco reator dentro do aquecedor, 
conecta-se a linha de saída de produto acabado à linha correspondente ao 
equipamento de envase, e realiza-se o pré-teste do cassete. Após o pré-teste, 
acopla-se a garrafa de água no local indicado, sendo necessário a adição de 
0,3% de etanol, previamente esterilizado, à bolsa de água para injetáveis, 
antes de acoplá-la ao cassete, a fim de promover a estabilidade do 18FDG 
produzido, evitando a degradação do mesmo. No caso do equipamento 
Synthera® não existe necessidade de adicionar o etanol à água para injetáveis, 
já que no processo de ativação das colunas existe um residual de etanol, e 
este auxilia na estabilidade no 18FDG. Posteriormente, realiza-se um auto-teste 
de todos os sistemas de hardware sobre a operação inicial, um teste para 
vazamentos do cassete instalado via fluido, pressiona-se os frascos de 
reagentes selados e recipiente de água sobre as pontas que perfuram os 
septos, e pressuriza-se os frascos de reagente com gás nitrogênio. É realizado 
então, o condicionamento, pelo próprio equipamento, das colunas TC18 com 
acetonitrila e da coluna de alumina com água purificada. Uma vez que as 
etapas de preparação são concluídas para o sistema do sintetizador, o 
operador é informado na tela através do computador, e então coloca-se a porta 
de acrílico da Hot cell, e infla-se os gaskets. Depois de finalizada esta 
preparação do laboratório de produção, pode-se dar início a síntese do 18FDG, 
onde, ao contrário do processo visto pelo Synthera®, o operador não precisa 
autorizar a transferência do flúor-18 irradiado no ciclotron, isso ocorre 
automaticamente, com apenas alguns interlocks como segurança.  
 A síntese do 18FDG, realizada pelo equipamento Fastlab®, 
primeiramente, é realizada através da extração do íon fluoreto-18F da mistura 
aquosa proveniente do cíclotron. A fim de remover as impurezas da mistura, 




QMA, realizando a medição da radioatividade total através do Geiger-Müller, 
equipamento acoplado ao Fastlab® responsável por medir a radiação. O íon 
fluoreto-18F fica retido no cartucho enquanto todas as impurezas catiônicas e 
solúveis em água são descartadas junto com a água enriquecida recuperada. 
O íon 18F- é então eluído por uma solução aquosa de acetonitrila contendo 
carbonato de potássio e Kryptofix 222 (aminopoliéter). Sob fluxo de nitrogênio, 
a mistura de água/acetonitrila é evaporada a uma temperatura em torno de 
125ºC, por um tempo aproximado de 9 minutos, deixando como resíduo o 
complexo de fluoreto-18F com Kryptofix 222.  O próximo passo ocorre a uma 
temperatura de 125 ºC, onde acontece a reação do complexo com o triflato de 
manose, através da saída do grupo trifluorometanosulfonil do carbono 2 do 
triflato de manose e a substituição do mesmo pelo íon 18F-, gerando o produto 
intermediário. Esta substituição nucleofílica ocorre em aproximadamente 2 
minutos, via mecanismo SN2. Nesta etapa é realizada nova medição da 
radioatividade total pelo Geiger-Muller. Antes de ocorrer a hidrólise básica, este 
produto intermediário passa pela coluna TC18 sendo eluído por água para 
injetáveis, realizando uma purificação preliminar, retendo espécies não polares 
e demais compostos que não reagiram, como o fluoreto-18F livre e resíduos de 
aminopoliéter, sendo lavados através da coluna e descartados no frasco de 
resíduo. O produto intermediário retido na coluna é hidrolisado através da 
adição de uma solução de hidróxido de sódio 2N a temperatura ambiente, 
promovendo  assim, a hidrólise básica, que dura em torno de 2 minutos. Este 
passo remove todos os grupos protetores acetil do produto intermediário, 
produzindo o 18FDG. A solução alcalina de 18FDG é efluída e misturada com 
água, para que seja realizado o ajuste de pH através de uma solução de ácido 
fosfórico, para só então passar pelas demais colunas de purificação, a coluna 
OASIS HLB® e a coluna Alumina, representadas na figura 15 pelas cores cinza 
e verde, respectivamente. A primeira coluna conciste em uma coluna de fase 
reversa que remove traços do produto intermediário não hidrolisado e 
impurezas não-polares, e a segunda serve para absorver o fluoreto-18F não 
reagente. Após passar pelas colunas de purificação, o 18FDG é transferido para 
o equipamento de envase, onde é esterilizado através de um filtro de 0,22 µm 




 A figura 16 ilustra a possibilidade de uma visualização em tempo real de 
cada etapa da síntese através do software do equipamento, assim como visto 
também pelo equipamento Synthera®, através da figura 13. 
 
Parâmetros do Controle de Qualidade avaliados 
 
 Para o controle de qualidade dos lotes de 18FDG produzidos nos 
equipamentos Synthera® e Fastlab® foi utilizado como referência as 
monografias presentes na  Farmacopeia Europeia (FE) [14] e Farmacopeia 
Americana (USP 34) [15]. Foram adotadas estas farmacopeias, pois segundo a 
RDC nº 37 de 2009 da ANVISA [12], na ausência de monografia oficial de 
formas farmacêuticas inscritas na Farmacopéia Brasileira, poderá ser adotada 
monografia oficial de outros compêndios internacionais. Portanto, perante a 
legislação vigente, fica em aberto a escolha pelo compêndio oficial 
internacional mais adequado a realidade de cada empresa. A tabela 3 [13]. 
 apresenta a descrição de todos os ensaios preconizados em cada monografia 
das Farmacopeias FE e USP, bem como seu limites de especificação. Esta 
tabela nos permite observar uma similaridade entre estas monografias. A FE e 
a USP diferem em alguns ensaios. A USP não preconiza ensaio de aspecto da 
amostra, enquanto na FE é exigido. Para o teste de pureza química, que 
embora seja diferente, trata-se de um ensaio limite semi-quantitativo, onde a 
USP estabelece um menor limite de aceitação quando comparado com a FE.  
 No ensaio de pureza radionuclídica, a FE solicita um teste 
complementar, além do teste de tempo de meia vida, que consiste em 
determinar a quantidade de 18F e impurezas radionuclídicas com meia vida 
maior que 2 horas, ou seja, avaliar se existe alguma impureza radionuclidica 
após o decaimento do 18F. Já na USP a pureza radionuclidica é avaliada 
apenas contemplando o tempo de meia vida característico para o 18F  que é de 
110 minutos.  
 O teste de identidade radioquímica pela USP é realizado pela técnica de 
CCD (Cromatografia em Camada Delgada), comparando-se o valor de Rf 
obtido para a amostra com o valor de Rf obtido com a solução de referência, 




de Alta Eficiência), comparando-se o tempo de retenção obtido pela solução 
amostra com o tempo de retenção obtido com a solução padrão.  
 O teste de pureza radioquimica, tanto pela USP quanto pela FE, é 
realizado pela técnica de CCD, onde a distribuição da radioatividade é 
determinada escaneando-se o cromatograma com um detector de radiação 
colimado, o TLC scanner, no entanto, o limite de aceitação preconizado pela 
USP é maior.  
 O teste de pH utiliza a mesma técnica em ambas Farmacopeias, no 
entanto, o limite de aceitação pela USP é menor que o preconizado pela FE. O 
teste de solventes residuais pela FE remete aos métodos gerais para solventes 
residuais, sem especificar quais solventes pesquisar, já o método preconizado 
na USP é bem específico, e descreve tanto a técnica, quanto os solventes 
provenientes da síntese aos quais devem ser pesquisados. A tabela 3 dispõe 
de mais detalhes referentes aos limites de especificação aceitáveis. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 No presente estudo foi realizada uma comparação prática entre os 
sintetizadores do radiofármaco 18FDG em operação no estado do Rio Grande 
do Sul: Fastlab® (GE) e Synthera® (IBA Molecular), avaliando parâmetros como 
rota e processo de síntese envolvido em cada equipamento, tempo de síntese, 
rendimento do produto obtido e resultados do controle de qualidade dos lotes 
referentes a 1 ano de produção.  
 Os resultados de rendimentos obtidos pelo Fastlab® e Synthera® 
encontram-se na figura 17 e 18, respectivamente. A tabela 4 demonstra a 
avaliação dos valores de rendimentos obtidos entre os dois sintetizadores em 
estudo, onde podemos observar que os resultados de rendimentos 
apresentados pelo Fastlab® (86,7%) foram significativamente superiores aos 
demonstrados pelo Synthera® (68,7%). Também se observa uma 
reprodutibilidade melhor nos lotes produzidos pelo Fastlab®, onde se 
desconsiderarmos os 9 primeiros lotes produzidos, o DPR% cai de 10,1% para 
4,08%, se mantendo constante a partir do décimo lote produzido, e 




lotes dos 78 avaliados), enquanto que no Synthera® apenas 5% (25 lotes) dos 
505 lotes produzidos apresentaram rendimentos acima de 80%. O Synthera® 
apresentou ainda, 15 lotes (3%) dos 505 produzidos com rendimentos de 
síntese inferiores a 50%.  
 Em relação ao tempo de síntese, ele se manteve constante em ambos 
equipamentos. No Fastlab® o tempo de síntese variou de 22 a 24 minutos para 
todos os lotes produzidos, com uma média de 22,5 minutos. Já no Synthera®, o 
tempo de síntese para todos os lotes produzidos variou de 25 a 27 minutos, 
com uma média de 26 minutos. Com isso, pode-se averiguar que o Fastlab® 
pode concluir a síntese até 4 minutos mais rápido que o Synthera®. Este dado 
pode ser considerado relevante a medida que trabalha-se com um 
radiofármaco de tempo de meia vida muito curto, em torno de 110 minutos, ou 
seja, ele demora 110 minutos para decair até metade da sua atividade de 
radiação, sendo assim, 4 minutos pode impactar em um prejuízo considerável 
da concentração radioativa final de 18FDG. 
 Quanto a rota de síntese, nos dois equipamentos é realizada conforme 
figura 4, via substituição nucleofílica SN2 no carbono 2 do triflato de manose, 
com as posições 1,3,4,6 protegidas por grupamentos acetila, substituindo o 
grupamento triflato por um átomo de flúor radioativo utilizando o Kryptopfix 
como catalisador, produzindo o produto intermediário. Esses grupamentos 
protetores de acetila são removidos através de uma hidrólise básica para obter 
o 18FDG, que ainda passa por colunas de purificação antes de ser transferido 
ao equipamento de envase. No entanto, existem diversos parâmetros no 
processo de síntese de cada equipamento que diferem e podem implicar 
diretamente nesta diferença de rendimento obtida, como pode ser visto pela 
tabela 5. 
 De acordo com a tabela 5, existem algumas diferenças no processo de 
síntese entre os dois equipamentos em estudo, tais como a autorização da 
transferência da água enriquecida irradiada no cíclotron para o sintetizador, 
presente no Synthera® e ausente no Fastlab®, que conta apenas com alguns 
interlocks de segurança, tais como sensores na porta que impedem que seja 
realizada a transferência quando a Hot cell estiver aberta, evitando que ocorra 
a transferência de água enriquecida  com o flúor radioativo em condições 




operador. Parâmetros de temperatura ao longo do processo de síntese também 
são diferentes. O Fastlab® possui um filtro de gases, para vácuo e nitrogênio, 
entre o cassete e o equipamento, já o Synthera® não possui esse tipo de filtro. 
O Fastlab® realiza uma purificação preliminar através da coluna C18, antes da 
hidrólise, a fim de reter espécies não polares e demais compostos que não 
reagiram, como o fluoreto-18F livre e resíduos de aminopoliéter, sendo lavados 
através da coluna e descartados no frasco de resíduo, enquanto que no 
Synthera®, a coluna C18 é utilizada somente no final do processo, 
contemplando a última etapa antes de o produto ser transferido para o 
equipamento de envase.  
 Outro parâmetro que difere entre os equipamentos é a adição de etanol, 
que é um importante componente para garantir a estabilidade do 18FDG, 
evitando a sua degradação. No Synthera® o etanol que participa do processo é 
proveniente do residual obtido pela ativação da coluna QMA, enquanto que no 
Fastlab®, como não se faz necessária a prévia ativação de colunas, e as 
mesmas passam apenas por um condicionamento realizado automaticamente 
pelo próprio equipamento com acetonitrila e água, o etanol precisa ser 
adicionado à bolsa de água para injetáveis que vai acoplada ao cassete do 
equipamento. É adicionado uma quantidade suficiente (0,3% de etanol) para 
garantir a estabilidade do 18FDG sem comprometer os níveis de solventes 
residuais para etanol avaliado pelo controle de qualidade. Outro fator, que 
talvez seja o mais relevante para atribuir a alta variação de rendimentos obtida 
entre os dois sintetizadores, é o método de detecção da radiação utilizado: 
Curiômetro e Geiger-Muller, para o Synthera® e o Fastlab®, respectivamente. O 
Curiômetro é composto de uma câmara de ionização onde, operando em uma 
baixa tensão, todos os pares de íons formados são coletados, sendo muito 
mais preciso e específico que o Geiger-Muller, que opera em alta tensão e não 
permite discriminar tipos de radiação, sendo pouco específico e preciso em 
relação ao Curiômetro, podendo apresentar um erro de até 20%, enquanto que 
no curiômetro os erros podem variar de 5 a 10%. Possivelmente, essa 
diferença de precisão entre os dois equipamentos responsáveis por monitorar a 
radiação possa justificar a diferença em torno de 20% apresentada entre os 




Muller como equipamento de medição da radiação deve-se ao seu baixo custo 
em relação a câmera de ionização (Curiômetro). 
 Os resultados referentes ao controle de qualidade podem ser vistos na 
tabela 6, tendo seus limites de aceitação devidamente especificados na tabela 
3. Pode-se perceber que em ambos equipamentos obteve-se resultados 
satisfatórios no que diz respeito ao controle de qualidade do 18FDG. Apenas 2 
lotes dos 505 produzidos pelo sintetizador Synthera® foram reprovados no 
controle de qualidade, um lote por apresentar uma alta concentração de 
acetonitrila (concentração de 1,1585%, sendo o limite máximo superior de 
0,04%), e outro por apresentar uma pureza radioquímica (94,28%) abaixo do 
limite de especificação preconizado pela FE que é de 95%, porém se avaliado 
pelo preconizado pela USP, que aceita resultados acima de 90% de pureza 
radioquímica, o referido lote seria aprovado. Dos 78 lotes produzidos pelo 
Fastlab® apenas um apresentou resultados insatisfatórios, com valores de 
solventes residuais para etanol acima do especificado (concentração de 
1,063%, sendo o limite máximo superior de 0,5%). 
 
 No decorrer de todo o processo de síntese foram observados diversos 
pontos críticos que podem implicar no baixo rendimento de síntese, dentre eles 
pode-se citar problemas envolvendo o equipamento,  o operador, os materiais 
e reagentes utilizados, o método de operação e o método utilizado para realizar 




 Através dos resultados obtidos, podemos concluir que os dois 
equipamentos se equiparam quanto a rota de síntese, no entanto o Fastlab® 
consegue concluir a síntese em menor tempo, podendo alcançar uma diferença 
de até 4 minutos no tempo total de síntese em relação ao tempo de síntese 
realizado pelo Synthera®. O Fastlab® demonstrou ainda ser um equipamento 
mais prático, pois o kit de produção já vem pronto, com todos os reagentes e 
colunas instalados no cassete, enquanto no Synthera®, as colunas são 




com todos os reagentes utilizados durante a síntese, o que demanda mais 
tempo e mão de obra, estando mais suscetível ao erro humano.  
 O Fastlab® demonstrou ser um equipamento mais robusto, apresentando 
os melhores resultados para rendimentos em relação ao Synthera®, obtendo 
uma  média de rendimentos de 86,7%, contra uma média de 68,7% obtida com 
os lotes produzidos no Synthera®. Esta significativa diferença de rendimentos 
pode ser atribuída, entre outros fatores, aos métodos de medição da 
radioatividade adotada por cada equipamento, onde o Curiômetro, adotado 
pelo Synthera® como aparelho de medição, é muito mais preciso e específico 
que o Geiger-Muller, adotado pelo Fastlab®. Os dois são capazes de realizar a 
medição da radioatividade, no entanto, o Geiger-Muller pode promover um erro 
de até 20%, devido o fato de superestimar a radiação medida, e com isso um 
rendimento relativamente alto. O curiômetro pode emitir um erro de 5 a 10%, 
sendo portanto mais preciso e confiável. Os dois equipamentos são capazes de 
obter resultados satisfatórios de qualidade para o produto final. 
 Conclui-se portanto que o Fastlab® aparenta ser o melhor sintetizador 
entre os dois equipamentos em estudo, sendo mais prático, rápido, e eficiente 
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Tabela 1 - Resultados da síntese de 18FDG utilizando hidrólise básica e 





Tabela 2 - Conferência dos reagentes quanto a sua aparência e volume 
esperado. 
Reagente Aparência 
Acetonitrila anidra 1,5 a 1,7 mL de acetonitrila (utilizar seringa de 
3,0 mL). Livre de partículas. 
Água para injetáveis Incolor e livre de partículas. 
Cryptand 6 mm de solução, da base do frasco até o 
menisco. Livre de partículas. 
Triflato de manose* O pó liofilizado deve apresentar coloração 
branca. 
*a solução de Triftalato de manose deve ser reconstituída, transferindo um volume de 1,5 a 1,7 
mL de  acetonitrila anidra para o frasco de triflato de manose, com auxílio de uma seringa 
estéril, tendo o cuidado de retirar o volume correspondente de ar (1,5 a 1,7 mL), de forma a 
equilibrar as pressões no interior do frasco, antes de desconectar a seringa. Em seguida, 












18FDG, % (Final da 
síntese) 
1 (n=25) Ácida 70 ± 5 30 ± 5 
2 (n=5) Ácida 55 ± 5 36 ± 3 
3 (n=10) Básica 48 ± 5 40 ± 2 
4 (n=6) Básica 38 ± 5 28 ± 5 
5 (n=15) Básica 38 ± 5 55 ± 2 




Tabela 3- Relação dos testes de controle de qualidade do 18FDG, pela 
Farmacopeia Americana (USP 34) e pela Farmacopeia Europeia, bem 
como seus respectivos limites de aceitação [13]. 
Testes USP FE 
Aparência Não consta Solução Límpida, incolor 
ou levemente amarelada 
Identidade 
Radionuclídica 
Determinação de sua 
meia-vida. Entre 105 e 115 
minutos. 
Determinação de sua 




Espectrômetro de raios 
gama. Não menos que 
99,5% das emissões gama 
devem corresponder a 
0,511 MeV, 1,022 MeV. 
A: Espectrômetro de 
raios gama. Não menos 
que 99,5% das emissões 
gama devem 
corresponder a 0,511 
MeV, 1,022 MeV. 
B: Espectrômetro de 
raios gama. Determinar a 
quantidade de 18F e 
impurezas radionuclídicas 
com meia vida maior que 
2 horas.  A radioatividade 
total devido as impurezas 
não é maior que 0,1% 
Identidade 
Radioquímica 
CCD. O valor de Rf de 
18FDG corresponde ao 
obtido com a solução 
padrão de 18FDG obtido no 
teste de pureza 
radioquímica. 
CLAE. Examinar o 
cromatograma obtido no 
teste A para pureza 
radioquímica. O pico 
principal no 
radiocromatograma 
obtido com a solução 
teste de 18FDG é similar 
ao Rf do pico obtido com 
a solução padrão. 
Pureza 
Radioquímica 
CCD. O Rf de FDG-18F 
corresponde ao Rf da 
solução padrão ( ~0,4); a 
radioatividade de FDG-18F 
não é menor que 90% da 
radioatividade total. 
A: CLAE como descrito 
para impurezas A. 
Limites: 18F  da forma de 
FDG-18F e FDM-18F: 
mínimo de 95% da 
radioatividade total.          
FDM-18F: mínimo de 10% 




B: CCD. 18F na forma de 
FDG-18F e FDM-18F: 
mínimo 95% da 
radioatividade total. 
pH Entre 4,5 e 7,5 Entre 4,5 a 8,5 
Endotoxinas 
Bacterianas 
Não mais que 175/V 
unidades de endotoxinas 
por mL de injeção. 
Não mais que 175/V 
unidades de endotoxinas 
por mL de injeção. 
Pureza Química Aminopoliéter: CCD. O 
tamanho e intensidade do 
ponto obtido na solução 
teste não excede o obtido 
com a solução padrão. 
Aminopoliéter: Spot Test. 
A porção central do ponto 
da solução teste é menos 
intensa que do que o 




CG. Não mais que 0,04% 
de acetonitrila, 0,5% de 
éter e 0,5% de etanol. 
CG. Porém, não 
especifica quais solventes 
procurar. Remete ao 
capítulo geral 5.4. 
Esterilidade Teste padrão de 
esterilidade USP. 






Tabela 4 - Avaliação dos valores de rendimentos obtidos entre os dois 
sintetizadores em estudo. 
 
Synthera® Fastlab® 
Nº de lotes produzidos (n) 505 78 
Média (%) 68,7 86,7 
Desvio Padrão (%) 7,9 8,8 
DPR (%) 11,5 10,1 
Máximo (%) 82,5 98,9 










Tabela 5 – Parâmetros do processo de síntese e purificação que diferem 
entre os dois equipamentos avaliados. 
Parâmetros Synthera® Fastlab® 
Autorização de 
transferência da água 
enriquecida proveniente 
do cíclotron 
Existe um botão no 
equipamento para 
autorizar a transferência 
de água enriquecida do 
cíclotron para o 
Synthera® 
Não existe o botão para 
autorizar a transferência 
de água enriquecida do 
cíclotron para o 
Fastlab®, existe apenas 





Temperatura da reação 
com o Triflato de 
manose para realizar a 
substituição nucleofílica 
85ºC 125ºC 
Temperatura para a 
reação de hidrólise 
básica 
50ºC ambiente 
Filtro de Nitrogênio Não contém 
Filtro para entrada de 
Nitrôgenio 
Ativação de colunas 
É realizado uma 
ativação manual prévia 
das colunas de 
purificação e QMA antes 
de montar o kit IFP para 
iniciar a síntese. 
Não é necessária a 
ativação prévia de 
colunas de purificação e 
QMA, já que o próprio 
equipamento realiza o 
condicionamento 
automático de todas as 
colunas 
Etapa de purificação 
utilizando coluna C18 
É a ultima etapa de 
purificação do 18FDG 
É a primeira etapa de 
purificação. É vista 
como uma purificação 
preliminar. 




processo neste processo é 
proveniente do residual 
de ativação da coluna 
QMA 
0,3% de etanol à bolsa 
de água para injetáveis 
acoplada ao cassete 
antes de iniciar a síntese 






Tabela 6 - Resultados do controle de qualidade de todos os lotes 
produzidos em ambos equipamentos Avaliados. 
Teste avaliado Synthera® Fastlab® 
Aspecto Farmacopeia FE USP 
Resultado Conforme* -- 
Identidade 
Radionuclídica 
Farmacopeia FE USP 
Média 109,9 109,9 
Desvio Padrão 1,25 1,84 
Máximo 114,5 113,6 
Mínimo 105,7 106,2 
Pureza 
Radionuclídica 
Farmacopeia FE USP 








Farmacopeia FE USP 
Resultado Conforme* Conforme* 
Pureza 
Radioquímica 
Farmacopeia FE USP 
Média 99,15% 99,28% 
Desvio Padrão 0,42% 0,35% 
Máximo 99,65% 99,98% 




pH Farmacopeia FE USP 
Média 6,0 6,0 
Desvio Padrão 0,3 0,16 
Máximo 7,0 6,4 
Mínimo 5,3 5,7 
Pureza Química Farmacopeia FE USP 
Resultado Conforme* Conforme* 
Sonventes 
Residuais 
Etanol Farmacopeia USP USP 




Máximo 0,4232% 1,063% 
Mínimo 0,0008 0,1300% 
Acetonitrila Farmacopeia USP USP 




Máximo 0,1585% 0,004% 
Mínimo 0,0000% 0,001% 
Endotoxinas 
Bacterianas 
Farmacopeia FE USP 
Resultado Conforme* Conforme* 
Esterilidade Farmacopeia FE USP 
Resultado Conforme* Conforme* 

















Tabela 7 – Pontos Críticos do processo de produção do 18FDG. 
Etapa do processo Ponto crítico 
Equipamento 
-Vácuo baixo/instável; 
- Elevador (heater + perfurador frascos) mal 
ajustado (Synthera®); 
- Calibração dos sensores de Pressão e 
Temperatura da Caixa de Síntese; 
- Calibração dos manômetros de Ar comprimido e 
Nitrogênio. 
Operador 
- Ativação das colunas realizada de forma 
inadequada (Synthera®); 
- Tubo verde de aspiração do FDG no frasco reator 
mal posicionado (Synthera®); 




- Conferências dos frascos de reagentes 
realizadas de forma inadequada (Synthera®); 
- Conferências no IFP realizadas de forma 
inadequada (Synthera®); 
- Conferências no cassete realizadas de forma 
inadequada (Fastlab®); 
- Registros de atividades e horários realizados de 
forma inadequada; 
- Excesso de álcool nas rolhas dos reagentes 
(Synthera®); 
- Conferência das conexões, verificação se o 
cassete ou IFP foi conectado de forma correta; 
- Temperatura de armazenamento do Triflato de 
manose (Synthera®); 
- Qualidade dos Reagentes utilizados. 
Medição da 
radioatividade 


























Figura 4 - Síntese de 18F-FDG, via substituição nucleofílica [7]. 
 







Figura 6 – Sintetizador Synthera®, fabricado pela IBA Molecular, cujas 
dimensões são de 17x29x28,5 cm. 
 
 
Figura 7 - Kit IFPTM do Sintetizador Synthera®, fabricado pela IBA 








Figura 8 - Sintetizador Fastlab®, fabricado pela Ge Healthcare. 
 
 
Figura 9 - O cassete do Sintetizador Fastlab®, para a produção de FDG 




Figura 10 - Painel de transferência, responsável por realizar a autorização 








Figura 11 - V-vial, frasco onde a água enriquecida com o Flúor-18 recebida 




Figura 12 – Gráfico gerado em tempo real para acompanhamento do 
andamento da síntese pelo Synthera®, onde a linha verde, vermelha e azul 









Figura 13 - O software do equipamento Synthera® permite uma 





















Figura 16 - Software do fastlab®, permite uma visualização em tempo real 





Figura 17 - Gráfico demonstrativo para os rendimentos de síntese obtidos 






Figura 18 - Gráfico demonstrativo para os rendimentos de síntese obtidos 
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